
PARECER TÉCNICO Nº 97/2025

Processo Administrativo nº 63/2025 | Chamada Pública para Pré-qualificação de Bens 
nº 01/2025

Objeto:  Pré-qualificação de bens para formação de cadastro para futuras aquisições de 

fraldas geriátricas e infantis e gazes hidrófilas, que atendam às exigências técnicas e de 

qualidade estabelecidas no anexo I.

1. Finalidade

Emitir parecer técnico quanto à conformidade da documentação apresentada pelas 

empresas participantes da chamada pública, no que se refere à compatibilidade dos critérios 

exigidos no descritivo e os testes inerentes à análise das amostras, conforme exigências 

estabelecidas no edital. Desfecho resumido nos anexos I, II e III deste parecer.

2. Critérios de Avaliação

 Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social em  vigor  (de  acordo  com  as 

exigências do Novo Código Civil),  a alteração contratual  referente à mudança de 

razão social, na hipótese de haver a referida mudança, bem como a última alteração, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,  e,  no caso de 

sociedade  por  ações,  acompanhado  dos  documentos  de  eleição  de  seus 

administradores;

 Caso  seja  representada  por  procurador,  este  deverá  apresentar  procuração  ou 
documento  equivalente,  com  firma  reconhecida  do  Outorgante  ou  outro  meio 

autenticação reconhecido, acompanhados com cópias dos respectivos RG - Registro 

Geral  e  CPF/MF  –  Cadastro  de  Pessoa  Física  do  Ministério  da  Fazenda,  do 

Outorgante e do Outorgado;

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

 Análise da Amostra: os critérios a serem analisados estão dispostos no Anexo II do 

referido Edital: verificação visual e estrutural de todos os produtos e determinação do 

retorno de líquidos para os itens de 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.



3. Análise Técnica 

3.1 Abasantos Distribuidora Ltda – Itens 01, 02, 03, 04, 08 e 09.

(Marcas: Biofral Classic – itens 01 a 03; Tena Confort – item 04; Polarfix Europa – itens 08 e 
09)

A empresa apresentou:

● Contrato Social vigente;

● Prova de inscrição no CNPJ;

● Ficha técnica com o detalhamento dos produtos ofertados.

Relatório das análises das amostras referente aos itens 01, 02, 03 e 04:

 A marca Biofral foi reprovada no teste de determinação de retorno de líquidos, em 

todos os tamanhos ofertados, M, G e EG. Já quanto a marca Tena Confort, ofertada 

para o tamanho P, foi constatada como aprovada nesse teste.

Relatório das análises das amostras referente aos itens 08 e 09:

 A marca Polarfix Europa foi reprovada em razão da incompatibilidade da dimensão 

aberta requerida para as gazes: solicita-se 15x30cm e as gazes possuem 13,5x25cm 

e 13x24cm, respectivamente. 

Conclusão: Marca Tena Confort, tamanho P, aprovada. Marca Biofral, tamanhos M, G e 
EG, reprovada. Marca Polarfix Europa, gaze estéril e não estéril, reprovada. 

3.2 Alfalagos Ltda – Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

(Marcas: Bigfal Derma Plus - itens 01 a 04; Pom Pom – itens 05 a 07; Amed Premium -  
Hérika – item 08; Amed Premium – Cathatina - item 09)

A empresa apresentou:

● Contrato Social vigente;

● Prova de inscrição no CNPJ;

● Ficha técnica com o detalhamento dos produtos ofertados.



Relatório das análises das amostras referente aos itens 01, 02, 03 e 04:

 A  marca  Bigfral  Derma  Plus  foi  aprovada  na  verificação  visual  e  estrutural  dos 

produtos e no teste de determinação de retorno de líquidos, em todos os tamanhos 

ofertados, P, M, G e EG. 

Relatório das análises das amostras referente aos itens 08 e 09:

 As  marcas  Amed  Premium,  Hérika  e  Catharina,  foram aprovadas  na  verificação 

visual e estrutural dos produtos. 

Conclusão: Marca Bigfral Derma Plus, tamanhos P, M, G e EG, aprovada. Marca Amed 
Premium Hérika e Amed Premium Catharina,  gaze estéril  e não estéril,  aprovadas. 
Adiciono,  ainda,  que  as  amostras  da  marca  Pompom  não  foram  enviadas  pela 
empresa e, portanto, não foram submetidas à análise ou parecer.

3.3 C.B.S. Médico Científica Ltda – Itens 01, 02, 03 e 04.

(Marcas: Tena Confort e Tena Dermacare – itens 01, 02 e 03; Tena Confort – item 04)

A empresa apresentou:

● Contrato Social vigente;

● Prova de inscrição no CNPJ;

● Ficha técnica com o detalhamento dos produtos ofertados.

Relatório das análises das amostras referente aos itens 01, 02, 03 e 04:

 A marca Tena Confort foi aprovada na verificação visual e estrutural dos produtos e 

no teste de determinação de retorno de líquidos, P, M, G e EG. 

 A marca Tena Dermacare foi aprovada na verificação visual e estrutural dos produtos 

e no teste de determinação de retorno de líquidos, M, G e EG. 

Conclusão:  Marca  Tena  Confort,  tamanhos  P,  M,  G  e  EG,  aprovada.  Marca  Tena 
Dermacare, tamanhos M, G e EG, aprovada. 



3.4 DCB – Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda – Itens 01, 02, 03, 04, 08 e 09.

(Marcas: Guto Maxx – itens 01, 02, 03 e 04; item 08 – Amed - Hérika Soft; item 09 – Amed -
Rebecca Basic)

A empresa apresentou:

● Contrato Social vigente;

● Prova de inscrição no CNPJ;

● Ficha técnica com o detalhamento dos produtos ofertados.

Relatório das análises das amostras referente aos itens 01, 02, 03 e 04:

 A marca Guto Maxx foi reprovada em razão da incompatibilidade com a classificação 

de incontinência requerida no descritivo disposto em edital: solicita-se incontinência 

severa  e  foi  ofertada  fraldas  com  incontinência  intensa.  Tal  divergência  foi 

identificada na análise da embalagem das amostras. Salienta-se que o fabricante 

Guto  Maxx  foi  contatado  para  validar  a  informação  e  confirmaram  que  a 

incontinência  intensa  corresponde  à  um  nível  de  absorção  inferior  ao  de 

incontinência severa.

Relatório das análises das amostras referente aos itens 08 e 09:

 As marcas Amed Hérika Soft e Amed Rebecca Basic, foram reprovadas em razão da 

incompatibilidade da dimensão aberta requerida para as gazes: solicita-se 15x30cm 

e as gazes possuem 15x26cm e 13x24cm, respectivamente. 

Conclusão: Marca Guto Maxx, tamanhos P, M, G e EG, reprovada. Marca Amed Hérika 
Soft e Amed Rebecca Basic, gaze estéril e não estéril, reprovadas. 

3.5 Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda – Itens 01, 02, 03 e 04.

(Marcas: Adultex – itens 01 a 04)

A empresa apresentou:

● Contrato Social vigente;

● Prova de inscrição no CNPJ;

● Ficha técnica com o detalhamento dos produtos ofertados.



Relatório das análises das fichas técnicas encaminhadas referente aos itens 01, 02, 03 e 04:

 A marca Adultex foi reprovada em razão da incompatibilidade com a classificação de 

incontinência  requerida  no  descritivo  disposto  em  edital:  solicita-se  incontinência 

severa e foi ofertada fraldas com incontinência moderada. 

Conclusão: Marca Adultex, tamanhos M, G e EG, reprovada. Adiciono, ainda, que após 
diligência, a empresa solicitou a desconsideração da proposta ao item 04, visto que 
não está contemplado o tamanho P na ficha técnica da Adultex, além da ausência do 
envio  da  amostra  referente  a  este  tamanho.  Portanto,  marca  Adultex,  tamanho P, 
reprovada.

3.6 Inovamed Hospitalar Ltda – Itens 01, 02, 03 e 04.

(Marcas: Fortsec – todos os itens)

A empresa apresentou:

● Contrato Social vigente;

● Prova de inscrição no CNPJ;

● Ficha técnica com o detalhamento dos produtos ofertados.

Relatório da análise das amostras referentes aos itens 01, 02, 03 e 04:

 A marca Fortsec foi reprovada na análise visual e estrutural dos produtos, tendo em 

vista a ausência de formato anatômico das fraldas encaminhadas.  Isso porque, a 

fralda  Fortsec  possui  dimensionamento  retangular  sem  considerar  as  curvaturas 

anatômicas que são relevantes para adaptação e conforto do paciente. Além disso, o 

formato  anatômico,  que  considera  o  contato  da  fralda  com  a  região  lombar  do 

paciente,  possibilita  uma  redução  na  probabilidade  de  feridas  por  pressão  nos 

pacientes acamados. Sendo assim, considerando a relevância desse quesito, frente 

à ausência dessa característica nas fraldas ofertadas pela Fortsec, prosseguimos 

com a reprovação dos produtos.

Conclusão: Marca Fortsec, tamanhos P, M, G e EG, reprovada.

3.7 Jardim Distribuidora de Cosméticos Ltda – Itens 01, 02, 03, 04, 05 e 07.



(Marcas: Sênior Life Plus – itens 01 a 04; Life Kids – itens 05 e 07)

A empresa apresentou:

● Contrato Social vigente;

● Prova de inscrição no CNPJ;

● Ficha técnica com o detalhamento dos produtos ofertados.

Relatório das análises das amostras referente aos itens 01, 02, 03, 04, 05 e 07:

 A marca Sênior  Life  Plus  foi  reprovada no teste de determinação de retorno de 

líquidos, em todos os tamanhos ofertados, P, M, G e EG.

 A marca Life Kids foi reprovada no teste de determinação de retorno de líquidos, em 

todos os tamanhos ofertados G e EG. 

Conclusão: Marca Sênior Life Plus, tamanhos P, M, G e EG, reprovada. Marca Life 
Kids, tamanhos G e EG, reprovada.

3.8 Vverd Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda – Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.

(Marcas: Bigfral Derma Plus – itens 01 a 04; Turma da Mônica – itens 05 a 07)

A empresa apresentou:

● Contrato Social vigente;

● Prova de inscrição no CNPJ;

● Ficha técnica com o detalhamento dos produtos ofertados.

Relatório das análises das amostras referente aos itens 01, 02, 03 e 04:

 A  marca  Bigfral  Derma  Plus  foi  aprovada  na  verificação  visual  e  estrutural  dos 

produtos e no teste de determinação de retorno de líquidos, em todos os tamanhos 

ofertados, P, M, G e EG. 

Relatório das análises das amostras referente aos itens 05, 06 e 07:

 A marca Turma da Mônica foi  aprovada no teste de determinação de retorno de 

líquidos, em todos os tamanhos ofertados, RN, G e EG. 



Conclusão: Marca Bigfral Derma Plus, tamanhos P, M, G e EG, aprovada. Marca Turma 
da Mônica, tamanhos RN, G e EG, aprovada.

3.9 W33 Medical Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda – Item 01, 02, 03, 04, 05 e 

07.

(Marcas: Maxi Protege – itens 01, 02 e 03; Guto Maxx – item 04; Classic Baby – itens 05 e 
07)

A empresa apresentou:

● Contrato Social vigente;

● Prova de inscrição no CNPJ;

● Ficha técnica com o detalhamento dos produtos ofertados.

Relatório das análises das amostras referente aos itens 01, 02 e 03:

 A marca Maxi Protege foi reprovada no teste de determinação de retorno de líquidos, 

em todos os tamanhos ofertados, M, G e EG. 

Relatório da análise da amostra referente ao item 04:

 A marca Guto Maxx foi reprovada em razão da incompatibilidade com a classificação 

de incontinência requerida no descritivo disposto em edital: solicita-se incontinência 

severa  e  foi  ofertada  fraldas  com  incontinência  intensa.  Tal  divergência  foi 

identificada na análise da embalagem das amostras. Salienta-se que o fabricante 

Guto  Maxx  foi  contatado  para  validar  a  informação  e  confirmaram  que  a 

incontinência  intensa  corresponde  à  um  nível  de  absorção  inferior  ao  se 

incontinência severa.

Relatório das análises das amostras referente aos itens 05 e 07:

 A marca Classic Baby foi reprovada no teste de determinação de retorno de líquidos, 

em todos os tamanhos ofertados, G e EG. 

Conclusão: Marca Maxi Protege, tamanhos M, G e EG, reprovada. Marca Guto Maxx, 
tamanho P, reprovada. Marca Classic Baby, tamanhos G e EG, reprovada.



São Joaquim de Bicas/MG, 20 de agosto de 2025.

Karen Rodrigues de Souza
Enfermeira - COREN/MG 748.715

ICISMEP

Milena Cristina dos Santos Ferreira
Enfermeira - COREN/MG 508.665

ICISMEP

Samanta Beatriz Halfeld Resende
Farmacêutica – CRF/MG 46.216

ICISMEP



Anexo I – Desfecho das análises técnicas das fraldas geriátricas e infantis (itens 01 a 07)

ITENS MARCA ANALISADA DESFECHO JUSTIFICATIVA

01, 02, 03 e 04 BIOFRAL - CLASSIC REPROVADA
TESTE DE DETERMINAÇÃO DO RETORNO DE 

LÍQUIDOS INSATISFATÓRIO.

01, 02, 03 e 04 BIGFRAL – DERMA PLUS APROVADA
PRODUTO COMPATÍVEL COM O REQUERIDO E 

APTO NOS TESTES SUBMETIDOS.

01, 02, 03 e 04 TENA CONFORT APROVADA
PRODUTO COMPATÍVEL COM O REQUERIDO E 

APTO NOS TESTES SUBMETIDOS.

01, 02 e 03 TENA DERMACARE APROVADA
PRODUTO COMPATÍVEL COM O REQUERIDO E 

APTO NOS TESTES SUBMETIDOS.

01, 02, 03 e 04 GUTO MAXX REPROVADA
PRODUTO INCOMPATÍVEL COM A INDICAÇÃO 

REQUERIDA: INCONTINÊNCIA INTENSA, E NÃO 

SEVERA.

01, 02 e 03 ADULTEX REPROVADA
TESTE DE DETERMINAÇÃO DO RETORNO DE 

LÍQUIDOS INSATISFATÓRIO.

01, 02, 03 e 04 FORTSEC CONFORT + REPROVADA O PRODUTO NÃO CONTEMPLA A 



CARACTERÍSTICA REQUERIDA DE FORMATO 

ANATÔMICO.

01, 02, 03 e 04 SÊNIOR LIFE PLUS REPROVADA
TESTE DE DETERMINAÇÃO DO RETORNO DE 

LÍQUIDOS INSATISFATÓRIO.

01, 02 e 03 MAXI PROTEGE REPROVADA
TESTE DE DETERMINAÇÃO DO RETORNO DE 

LÍQUIDOS INSATISFATÓRIO.

05 e 07 LIFE KIDS REPROVADA
TESTE DE DETERMINAÇÃO DO RETORNO DE 

LÍQUIDOS INSATISFATÓRIO.

05 e 07 CLASSIC BABY PLUS REPROVADA
TESTE DE DETERMINAÇÃO DO RETORNO DE 

LÍQUIDOS INSATISFATÓRIO.

05, 06 e 07 TURMA DA MÔNICA APROVADA
PRODUTO COMPATÍVEL COM O REQUERIDO E 

APTO NOS TESTES SUBMETIDOS.



Anexo II – Desfecho das análises técnicas das gazes hidrófilas (itens 08 e 09)

ITEM MARCA ANALISADA DESFECHO JUSTIFICATIVA

08 POLAR FIX - EUROPA REPROVADA
DIMENSÕES DA GAZE INCOMPATÍVEL COM O 

REQUERIDO.

09 POLAR FIX - EUROPA REPROVADA
DIMENSÕES DA GAZE INCOMPATÍVEL COM O 

REQUERIDO.

08
AMED – HÉRIKA 

PREMIUM
APROVADA

PRODUTO COMPATÍVEL COM O REQUERIDO E 

APTO NA ANÁLISE VISUAL E ESTRUTURAL.

09
AMED – CATHARINA 

PREMIUM
APROVADA

PRODUTO COMPATÍVEL COM O REQUERIDO E 

APTO NA ANÁLISE VISUAL E ESTRUTURAL.

08 AMED – HÉRIKA SOFT REPROVADA
DIMENSÕES DA GAZE INCOMPATÍVEL COM O 

REQUERIDO.

09 AMED – REBECCA BASIC REPROVADA
DIMENSÕES DA GAZE INCOMPATÍVEL COM O 

REQUERIDO.



Anexo III – Marcas pré-qualificadas

ITEM MARCAS PRÉ-QULIFICADAS

FRALDA ADULTO TAMANHO XG/EG - INDICADA PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, DESCARTÁVEL, COM BARREIRAS 

ANTIVAZAMENTO ALIADAS A SEU FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UMIDADE, SISTEMA ANTIODOR, 

DERMATOLOGICAMENTE TESTADA/HIPOALERGÊNICA, CONTANDO AINDA COM FITAS ADESIVAS 

REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE PERFEITO AO CORPO. QUE SUPORTE PESO ACIMA DE 90KG.

BIGFRAL – DERMA PLUS; TENA 
CONFORT; TENA DERMACARE

FRALDA ADULTO TAMANHO G - INDICADA PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, DESCARTÁVEL, COM BARREIRAS 

ANTIVAZAMENTO ALIADAS A SEU FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UMIDADE, SISTEMA ANTIODOR, 

DERMATOLOGICAMENTE TESTADA/HIPOALERGÊNICA, CONTANDO AINDA COM FITAS ADESIVAS 

REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE PERFEITO AO CORPO. QUE SUPORTE PESO DE 90KG.

BIGFRAL – DERMA PLUS; TENA 
CONFORT; TENA DERMACARE

FRALDA ADULTO TAMANHO M - INDICADA PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, DESCARTÁVEL, COM BARREIRAS 

ANTIVAZAMENTO ALIADAS A SEU FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UMIDADE, SISTEMA ANTIODOR, 

DERMATOLOGICAMENTE TESTADA/HIPOALERGÊNICA, CONTANDO AINDA COM FITAS ADESIVAS 

REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE PERFEITO AO CORPO. QUE SUPORTE PESO DE 70KG.

BIGFRAL – DERMA PLUS; TENA 
CONFORT; TENA DERMACARE

FRALDA ADULTO TAMANHO P - INDICADA PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, DESCARTÁVEL, COM BARREIRAS 

ANTIVAZAMENTO ALIADAS A SEU FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UMIDADE, SISTEMA ANTIODOR, 

DERMATOLOGICAMENTE TESTADA/HIPOALERGÊNICA, CONTANDO AINDA COM FITAS ADESIVAS 

REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE PERFEITO AO CORPO. QUE SUPORTE PESO DE 40KG.

BIGFRAL – DERMA PLUS; TENA 
CONFORT

FRALDA INFANTIL TAMANHO G - DESCARTÁVEL, PARA CRIANÇAS COM PESO DE 7 A 13KG (COM VARIAÇÃO DE +/- TURMA DA MÔNICA



2KG), ANTIALÉRGICA, FORMATO ANATÔMICO, CINTURA AJUSTÁVEL, COM BARREIRA LATERAL ANTIVAZAMENTO, 

COM DUAS TIRAS LATERAIS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, PROTEGIDAS POR FITAS SILICONIZADAS COM PEQUENA 

DOBRADURA PARA FACILITAR O MANUSEIO.

FRALDA INFANTIL TAMANHO RECÉM-NASCIDO (RN) - DESCARTÁVEL, PARA BEBÊS COM PESO DE ATÉ 5KG (COM 

VARIAÇÃO DE +/- 2KG), HIPOALERGÊNICA, FORMATO ANATÔMICO, CINTURA AJUSTÁVEL, COM BARREIRA 

LATERAL ANTIVAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, COM DUAS TIRAS LATERAIS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, 

PROTEGIDAS POR FITAS SILICONIZADAS COM PEQUENA DOBRADURA PARA FACILITAR O MANUSEIO.

TURMA DA MÔNICA

FRALDA INFANTIL TAMANHO XG - DESCARTÁVEL, PARA CRIANÇAS COM PESO DE 11 A 15KG (COM VARIAÇÃO DE 

+/- 2KG), ANTIALÉRGICA, FORMATO ANATÔMICO, CINTURA AJUSTÁVEL, COM BARREIRA LATERAL 

ANTIVAZAMENTO, COM DUAS TIRAS LATERAIS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, PROTEGIDAS POR FITAS 

SILICONIZADAS COM PEQUENA DOBRADURA PARA FACILITAR O MANUSEIO.

TURMA DA MÔNICA

GAZE ESTÉRIL (7,5 X 7,5 CM) – CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO BRANCO, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, 13 

FIOS POR CM², DIMENSÕES FECHADA 7,5 X 7,5CM E ABERTA 15 X 30CM, DESCARTÁVEL, HIDRÓFILA, COM DOBRAS 

LATERAIS PARA DENTRO, TRAMA UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS E DE FIOS SOLTOS. EMBALAGEM: 

CONTENDO 10 UNIDADES.

AMED – HÉRIKA PREMIUM

GAZE NÃO ESTÉRIL (7,5 X 7,5 CM) - CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO BRANCO, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, 

13 FIOS POR CM², DIMENSÕES FECHADA 7,5 X 7,5CM E ABERTA 15 X 30CM, DESCARTÁVEL, HIDRÓFILA, COM 

DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, TRAMA UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS E DE FIOS SOLTOS. EMBALAGEM: 

CONTENDO 500 UNIDADES.

AMED – CATHARINA PREMIUM
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